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De zoektocht naar aanvals-
detectie bij epilepsie

Door: Anouk Uiterwijk (uiterwijka@kempenhaeghe.nl) en Richard Lazeron (lazeronr@kempenhaeghe.nl), neurologie, 

Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Heeze. 
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Veel patiënten en familieleden van patiënten met epilepsie hebben zorgen over de risico’s van epilepsie, waaronder 

Sudden Unexpected Death in Epilepsy, maar ook over de gevolgen van aanvallen zoals verwondingen en status epilep-

ticus. Aanvalsdetectie kan bij een deel van de patiënten worden gebruikt om te alarmeren bij het optreden van een  

epileptische aanval. Er zijn verschillende apparaten die aanvallen kunnen detecteren. In Kempenhaeghe begeleiden 

we patiënten bij de zoektocht naar het juiste apparaat. 

Er is steeds meer aandacht voor aanvalsdetectie bij epilepsie, 

zowel bij patiënten als bij professionals. Ook in de Neder-

landse richtlijn voor epilepsie wordt aandacht besteed aan 

aanvalsdetectie (https://epilepsie.neurologie.nl). Er wordt 

aangeraden het gebruik van aanvalsdetectie-apparatuur te 

overwegen bij patiënten met epilepsie met een hoog risico 

op aanvalscomplicaties en beperkt toezicht. Het is aan-

nemelijk dat aanvalsdetectie de mortaliteit en morbiditeit 

kan verlagen, omdat de patiënt na een aanval geobser-

veerd en begeleid kan worden. Er zijn veel verschillende 

methoden van aanvalsdetectie. Aanvalsdetectie kan geba-

seerd zijn op bijvoorbeeld beweging, hartfrequentie(varia-

biliteit), elektromyografie, geluid en elektrodermale  

activiteit.

Geschikte aanvalsdetectie-apparatuur 
Het type aanvalsdetectie dient zo goed mogelijk te worden 

afgestemd op de specifieke patiënt (situatie). Ook de 

International Leage Against Epilepsy (ILAE) en de International 

Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) adviseren in  

de richtlijn van 2021 het gebruik van klinisch gevalideerde 

aanvalsdetectie-apparaten bij patiënten met tonisch- 

clonische aanvallen en zorgen omtrent veiligheid 

(Beniczky et al., 2021). In de ideale wereld heeft elke  

patiënt een geschikt apparaat om aanvallen te detecteren, 

dat wil zeggen een apparaat dat de aanvallen correct 

detecteert en niet te veel alarmen geeft op momenten dat 

er geen sprake is van een aanval. De betrouwbaarheid van 

de meeste apparaten is echter nog niet goed onderzocht. 

Er is bovendien geen apparaat dat alle aanvalstypen detec-

teert of dat geschikt is voor elke patiënt. Momenteel is er 

met name onderzoek gedaan naar enkele apparaten die 

nachtelijke aanvallen detecteren. 

De NightWatch
In Kempenhaeghe proberen we met een groep experts 

(het aanvalsdetectieteam) het juiste apparaat te vinden 

voor een patiënt en ondersteunen we patiënten en collega’s 

bij vragen hieromtrent. Allereerst gaan we na welke zorgen 

er zijn en wat het beoogde doel van aanvalsdetectie is. 

Figuur 1 Een afbeelding van de NightWatch. 

worden vergoed. De rol van de neuroloog bij de indicatie-

stelling is daarmee onduidelijk. Ook patiënten worstelen 

daarmee. Willen neurologen in de adviserende en voor-

schrijvende positie komen, dan moeten zorgverzekeraars 

meer apparaten vergoeden en dat koppelen aan een con-

sult. Er moet dan meer klinisch onderzoek van allerlei 

apparaten voor gebruik in de thuissituatie gedaan worden, 

voor het leveren van wetenschappelijk bewijs over effecti-

viteit. Ook moet nagedacht worden over de rol van een 

adviseur op het gebied van aanvalsdetectie, waarbij de  

creativiteit van epileptologen om de hoek komt kijken. 

Anouk Uiterwijk beschrijft hoe men dit in Kempenhaeghe 

aanpakt. Ook dit moet onderwerp worden van weten-

schappelijk onderzoek.
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Natuurlijk wordt bekeken welk aanvalstype er is, wat de  

frequentie is en of er nachtelijke aanvallen zijn. Afhanke-

lijk hiervan bekijken we de mogelijkheden om te kunnen 

alarmeren bij een aanval. Soms zijn er makkelijke oplos-

singen, zoals een persoonsalarm, het gebruik van een 

telefoon als iemand een aanval aan voelt komen of bijvoor-

beeld een deuralarm of valdetector. Echter, soms is er 

behoefte aan een aanvalsdetectie-apparaat. Het kan nuttig 

zijn de website www.aanvalsdetectie.nl samen met patiën-

ten te bekijken om de verschillende mogelijkheden door 

te nemen. Met patiënten wordt besproken dat er geen 

apparaat is dat voor iedereen geschikt is, dat dit ook af-

hankelijk is van de patiënt- en omgevingskarakteristieken. 

Bij korte aanvallen of focale aanvallen zonder tonisch-clo-

nische fase wordt geen specifieke aanvalsdetectie geadvi-

seerd. Echter, met name voor nachtelijke grote1 aanvallen 

doen we bij Kempenhaeghe onderzoek naar de geschikt-

heid van verschillende typen (nachtelijke) aanvalsdetectie 

middels een (klinisch) aanvalsdetectie-programma. Dit 

omdat de nachtelijke aanvallen het vaakst onopgemerkt 

plaatsvinden en omdat mogelijk interfererende omge-

vingsinvloeden in de nacht minder voorkomen. Als instel-

ling hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen voor  

de best mogelijke zorg, inclusief veilige nachten.

Het aanvalsdetectieprogramma 
Het aanvalsdetectieprogramma van Kempenhaeghe wordt 
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veel gebruikt door inwonende patiënten, maar ook door 

patiënten met ernstige epilepsie in andere instellingen. 

Ook zelfstandig wonende patiënten kunnen gebruikma-

ken van dit programma. Het uitgangspunt is om meerde-

re, mogelijk effectieve, apparaten voor aanvalsdetectie bij 

een patiënt te testen. Binnen Kempenhaeghe hebben we 

goede ervaringen met de NightWatch (figuur 1). Een grote 

studie van het ‘TeleConsortium Aanvalsdetectie Epilepsie’ 

toont de betrouwbaarheid van de NightWatch aan voor 

nachtelijke grote aanvallen (Arends et al., 2018). Een 

ander veel gebruikt aanvalsdetectiesysteem bij 

Kempenhaeghe is de Emfit matrassensor (figuur 2).  

De afgelopen jaren werden dan ook met name de 

geschiktheid van de Emfit matrassensor en de NightWatch 

onderzocht in het aanvalsdetectieprogramma. Recent 

werd ook Epi-Care Free (www.aanvalsdetectie.nl/Epicare/

Epicare.shtml) geïmplementeerd. 

De (klinische) evaluatieperiode van het aanvalsdetectie-

programma duurt enkele weken en kan meestal in de 

eigen woonomgeving plaatsvinden. Patiënten van de poli-

kliniek die zelfstandig wonen, worden meestal gedurende 

een tot enkele weken opgenomen binnen Kempenhaeghe, 

wat vooral afhankelijk is van de nachtelijke aanvalsfre-

quentie. Indien dit niet mogelijk is, kan het onderzoek  

in overleg ook thuis plaatsvinden, hiervoor is echter een 

lange wachttijd. Tijdens de onderzoekperiode worden 

1 Met grote aanvallen worden tonisch-clonische aanvallen, langdurige tonisch aanvallen, focale hyperkinetische aanvallen en clusters 

van myoclone/tonische aanvallen bedoeld.

Figuur 2 Afbeelding van de Emfit matrassensor.
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Aanschaf van een aanvalsdetectie-apparaat 
De afgelopen jaren wordt met name in Nederland de 

NightWatch steeds meer verkocht, op dit moment zijn  

er circa 1.500 patiënten in Nederland die dit apparaat 

gebruiken. Over het algemeen wordt aanvalsdetectie-

apparatuur nog niet vergoed door de Nederlandse zorg-

verzekeraars, echter ook op dit gebied gaan de ontwikke-

lingen snel. We verwachten dat er op korte termijn, na  

het verschijnen van de resultaten van de Licsense trial bij 

kinderen en de Promise Trial, voldoende bewijskracht is 

voor de (kosten)effectiviteit van de NightWatch om dit  

op te nemen in het basispakket, waardoor deze breder 

beschikbaar komt. Patiënten kunnen de NightWatch zelf 

aanschaffen bij LivAssured. EpilepsieNL heeft bovendien 

een leenregeling waarbij patiënten enkele apparaten, 

waaronder de NightWatch, de Emfit matrassensor en  

Epi-Care Free, gedurende drie maanden op proef kunnen 

gebruiken alvorens deze eventueel definitief aan te  

schaffen. 

De toekomst
Op dit moment wordt binnen Kempenhaeghe het aanvals-

detectieprogramma uitgebreid door meerdere apparaten 

te testen. Recent werd Epi-Care Free aangeschaft. In de  

toekomst zouden we graag de beschikking hebben over 

meerdere medische apparaten met bewezen effectiviteit, 

zodat we deze kunnen inzetten afhankelijk van de patiënt- 

en aanvalskarakteristieken. Daarnaast verwachten we dat 

er in de nabije toekomst ook meer mogelijkheden zijn om 

apparaten te optimaliseren, door bijvoorbeeld verbetering 

van de algoritmen, en te personaliseren tijdens de klinische 

testfase. Op dit moment is het programma met name 

gericht op nachtelijke aanvallen. Vanwege beperkt toezicht 

tijdens de nacht, zeker in instellingen, en de organisatie 

van de nachtzorg, is dit voor bewoners van Kempenhaeghe 

meestal ook het meest belangrijk. Echter, we zullen ons 

in de toekomst ook meer gaan richten op het detecteren 

van aanvallen overdag.  
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patiënten door middel van een video-observatiesysteem 

geobserveerd (de ‘gouden standaard’). Gelijktijdig worden 

er enkele aanvalsdetectie-apparaten ingezet. Figuur 3 toont 

een afbeelding van een van de verpleegkundigen van het 

aanvalsdetectieteam met de Emfit matrassensor en de 

NightWatch, het video-observatiesysteem met camera en  

de daarmee verbonden computer. Tijdens en na de onder-

zoeksperiode wordt alle data geanalyseerd waarbij wordt 

bekeken of alle – of slechts een deel van de – aanvallen 

gedetecteerd werden (vals negatief alarm) en hoe vaak er 

onterecht (vals positief alarm) een alarm afging, omdat er 

bijvoorbeeld een plotselinge beweging in plaats van een 

aanval was. Er wordt geprobeerd om de detectie te opti-

maliseren door bijvoorbeeld de instellingen aan te passen 

of door de plaats van detectieapparatuur te veranderen. 

Over het algemeen is de norm dat er in ieder geval niet 

meer vals positieve dan correct positieve alarmen zijn, 

waarbij deze balans uiteraard persoonlijk per patiënt 

opgemaakt dient te worden. Op basis van de verzamelde 

informatie adviseren we collega’s en patiënten over de 

geschiktheid van de onderzochte apparatuur, om zo te 

komen tot een gepersonaliseerde keuze bij het aanschaf-

fen van een aanvalsdetectie-apparaat. 
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Figuur 3 Een van onze verpleegkundigen van het aanvalsdetectie-

team met de Emfit matrassensor (blauwe strips) en de NightWatch 

(om de bovenarm bevestigd), het video-observatiesysteem met 

camera en de computer waar die mee verbonden is.


